
1.調達物品 核磁気共鳴測定装置

2.納入場所 岐阜市公立大学法人理事長が指定する場所

（岐阜市大学西１丁目２５番地４）

　

3.納入期限

4.規格及び数量 日本電子社製

１式

１台

１台

１台

１式

１台

１台

１台

１台

（搬入・据付・調整を含む）

5.その他 ①

②

③

④

⑤

⑥

＜問い合わせ先＞ 岐阜薬科大学　　　TEL 058-230-8100

　　ケミカルバイオロジー　平山　祐　（納入に関すること）

　　事務局　学務・施設課　芳井

　　事務局　経営企画課　今井　（事務に関すること）

機器の搬入・据付・調整後は、大学担当者の指示のもと操作要領等の説明を

十分にすること。

納入時に発生した物品梱包資材等の処分については、納入業者が責任をもっ

て分別、再資源化を図る等の適正処理をすること。

本仕様書に疑義がある場合は、大学担当者の指示に従うこと。

仕　様　書

令和8年3月31日

400MHz核磁気共鳴測定装置　JNM-ECZL400S

＜内訳＞

　超電導磁石

　分光計（400MHz）

　溶液用オートチューン5mmプローブ

　NMRデータシステム

　オートサンプルチェンジャー30（リフト式）

　液体窒素蒸発抑制装置（NR50）

　低温測定ユニット

　エアコンプレッサー

納入日時、作業方法等について、事前に大学担当者と打ち合わせること。

納入の際は、建築物、壁、窓、ドア、床等に養生を施す等、他の備品類や建

物に損傷を与えないこと。

納入作業は、大学担当者の指示のもとに行うこと。


